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Obsidian® RFT Appliceringsguide

FORSEGLING | LAKNING | REGENERATION

/ DEL 1: Forberedelse av fistelkanalen Musculus levator ani

Setontrdden ska vara pd plats 4—-6 veckor fére det

kirurgiska ingreppet Musculus
g grepp puborectalis

sy . Inre analsfinkter
1. Frilagg fistelkanalen/-kanalerna

Yttre analsfinkter
2. Satt in en fistelborste (Ovesco). Rengdr och
debridera fistelkanalen/-kanalerna med en ¥ 4 w_
fram- och tillbakagdende rorelse (XZO) och ta Extrasfinkterisk Ytlig fistel Suprasfinkterisk
8 fistel fistel
bort icke-vaskulariserad vavnad Transsfinkterisk fistel Intersfinkterisk fistel
3. Spola fistelkanalen (-kanalerna) med koksaltlésning (37 °C)

4. Upprepa debridering och skdljning (steg 2 och 3) vid behov. Viktigt: Rengor fistelborsten
noggrant mellan debrideringarna

5. Applicera en Z-sutur eller eventuellt en mukosaflik

6. Utfor Cava-testet for att kontrollera stelheten och motstandskraften hos suturen av den
inre 6ppningen. Forfarande: 1. Applicera en Z-sutur 2. Dra at suturen utan att stdnga den
helt och hallet 3. Spola omradet genom att applicera en koksaltlésning fran den yttre
Oppningen med lampligt tryck 4. Kontrollera att det inte lacker nagon vatska fran den inre
Oppningen och att suturen ar tillrackligt tat 5. Lossa Z-suturen och satt in applikatorenheten
for att applicera Obsidian® RFT (se del 2).
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DEL 2: Applicering av Obsidian® RFT

1. Forin den endoskopiska Obsidian® RFT-katetern fran fistelns distala yttre 6ppning till den
intraluminala proximala inre fistelmynningen

2. Applicera Obsidian® RFT konstant samtidigt som katetern langsamt dras tillbaka med
hjalp av appliceringsinstallningen ”“Jet No Air”. Eventuellt kan en andra substans pd 1-
5 ml levereras tillsammans med Obsidian® RFT (t.ex. antibiotika)

3. Stangden inre fistel6ppningen med en sutur eller med en mukosaflik
4. Injicera eventuellt resterande Obsidian® RFT runt fistelns inre mynning

5. Den yttre fistelmynningen férblir ppen

\ 6. Tack 6ver med ett icke-haftande sarforband /

Behandlingen med Obsidian® RFT kan upprepas for att fa en fullstéindig Idkning
av fisteln (fistlarna

@ Vivostat®



	Slide 1

